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SECRETARIA DE SALUD CIVUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VlCTORlA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las 10:00 horas del dia 24 de febrero de 2021, se reunieron en el primer piso del
edificio de Gobierno del HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 20107, sita en Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Area Pajaritos, C.P. 87087, Ciudad Victoria,
Tamaulipas, los Servidores Publicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo la junta de
aclaraciones de la convocatoria de la Licitacion Publica Nacional que se menciona en el proemio de esta acta, con
fundamento legal en lo que establece el articulo 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico,(en adelante, la Ley)asi como en el numeral 4.3 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Ing. Héctor Alberto Hernandez Pérez, Subdirector de Conservacion, Mantenimiento y Servicios
Generales en representacion de la Direcciéon de Administracion y Finanzas del Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” , quien al inicio de esta junta, comunicé a los asistentes que de conformidad con el
articulo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderdn solicitudes de aclaracion a la Convocatoria, de las personas que hayan
presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitacion, a través de CompraNet, cuyas preguntas se
hayan recibido con 24 horas de anticipacion a este acto. .

Quien preside el acto, dio inicio al mismo sefialando se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al articulo 33 Bis de la
Ley, solicitudes de aclaracién a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar en CompraNet, a continuacion se da
lectura de las preguntas y respuestas recibidas en tiempo y forma de los siguientes proveedores:

ACLARACIONES GENERALES

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021

Por medio de la presente, se realizan las siguientes aclaraciones generales, mismas que deben considerarse para el envio de
las propuestas técnicas y econdmicas por parte de los licitantes.

a) En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El “PROVEEDOR”
debera considerar el suministro en el primer mantenimiento preventivo, de 20 focos para laringoscopios{ 40
baterias alcalinas y 15 cables de alimentacion grado médico, por tnica ocasion.

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El “PROVEEDRO
debera considerar el suministro en el primer mantenimiento preventivo, de 10 cables para electrocardiografo, 40
baterias alcalinas y 15 cables de alimentacion grado médico, por tinica ocasion.

b) En la partida 111, referente al equipo Mastdgrafo Hologic. \\%
Sl
DEBE DECIR LO SIGUIENTE: d/
Mastografo Hologic, Selenia Dimension 6000, deberan incluir los complementos de estereotaxia, silla

mastografia, estacion de interpretacion y la UPS
c) En la partida 123/124, referente al monitor de signos vitales Spacelabs UtraviewSL

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:
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SECRETARIA DE SALUD CIUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

Se debe considerar el suministro del médulo niimero de parte -SBHPRSU unicamente para la partida 124. Monitor
con numero de serie 1369-015791.

d) En la partida 209, referente a Unidad de electrocirugia etnicon Endo Surgery

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:
El equipo en cuestion para el mantenimiento preventivo y correctivo correcto es: bisturi armonico de la marca

Johnson & Johnson, modelo GEN 11, nimero de serie 1111522033.
¢) En las partidas 210 y 211, referente a Unidad de electrocirugia etnicon Endo Surgery

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:
Derivado a que son los mismos equipos de la partida 6 y partida 7, las partidas 210 y 211 no se deben considerar
dentro de la propuesta economica y técnica de la siguiente licitacion.

f)  En la partida 218, referente a unidad de electrocirugia Valleylab Argon II-8
DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

Equipo en cuestion para el mantenimiento preventivo y correctivo correcto es: generador electro quirirgico bipolar,
marca ValleyLab, modelo Force Argon II, namero de serie G5J1544U.

g) En la partida 224, referente a unidad de electrocirugia ValleyLab Optimum

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:
El equipo en cuestion para el mantenimiento para ti correctivo correcto es: evacuado de humo, marca ValleyLab,

modelo OptiMumm, namero de serie VL0616351.

h) La reparacidn/ puesta en marcha de los equipos mencionados asi como el suministro de los nuevos para apoyo anfe

la contingencia por COVID-19, debera considerarse dentro del porcentaje destinado a refacciones.

PREGUNTAS DE LICITANTES

1. INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1
En el anexo 1 “Condiciones Especificas del Servicio” pagina 33, donde dice:

“El personal encargado de proporcionar los servicios requeridos por parte del “PROVEEDOR?”, deberan cumplir con al
menos las siguientes competencias, tareas asignadas y horarios:
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

* | (un) Ingeniero Biomédico con titulo, cédula profesional, al menos 1 afio de experiencia laborando en la empresa
“LICITANTE” y que demuestre su competencia en gestion de equipo médico y/o Ingenieria Clinica mediante un curso,
diplomado o maestria con el proposito de que funja como encargado de la supervision y administracion de los servicios.

= 1 (un) Ingeniero Biomédico con titulo, cédula profesional, al menos 3 afios de experiencia laborando en la empresa
“LICITANTE” y que demuestre su competencia en metrologia biomédica y gestion de equipo médico y/o Ingenieria Clinica
mediante un curso, diplomado o maestria con el proposito de que funja como encargado de la coordinacién del proyecto,
mismo que debera presentar reporte de resultados de manera mensual a la SIB”

Se solicita a la convocante de la manera mas atenta nos aclare si la documentacion necesaria para acreditar la experiencia
laboral en la empresa “Licitante” serd mediante el alta ante el IMSS de los trabajadores propuestos donde se incluya el
registro patronal de la empresa.

Respuesta:

Se debera acreditar la experiencia laboral mediante la documentacion que se crea necesaria para demostrar dicho
concepto, que bien, pueden ser mediante la que se sugiere en esta pregunta asi como por medio de constancias
laborales de la misma empresa.

PREGUNTA 2
En el anexo 1 “Condiciones Especificas del Servicio” pagina 35, donde dice:

“El “PROVEEDOR?” debera acreditar contar con equipos de metrologia como, de tal manera que sean utilizados para realizar
y validar los mantenimientos preventivos y correctivos asignados en los cudles aplique su uso, ademas de disponer de ellos
para el uso de acuerdo a las necesidades de la SIB cuando sean requeridos para dar atencién primaria a otros equipos del
hospital que no se encuentren dentro de este contrato, esto durante la duracién del contrato. En caso de ser necesario, estos
equipos deberan permanecer en el area asignada para El “PROVEEDOR” durante la vigencia del contrato, mismo que debera
acreditar la propiedad de al menos los siguientes equipos mediante la factura o contrato de arrendamiento a nombre del
“LICITANTE”:

Se solicita a la convocante de la manera més atenta nos aclare que en el caso de presentar un contrato de arrendamiento dé los
equipos de metrologia solicitados, cudles son las especificaciones o requisitos que debe contener dicho contrato, como por
ejemplo, si la vigencia debe cubrir el periodo completo del servicio solicitado.

RESPUESTA:

Con el fin de asegurar las condiciones de las bases de la presente licitacion, las especificaciones minimas que debera
contener el contrato de arrendamiento de estos equipos son: vigencia del contrato a partir de la fecha del fallo
(brindando 15 dias habiles para su ejecucion), hasta el 31 de diciembre de 2021; los equipos deberian permanecer en
las instalaciones asignadas al proveedor bajo las condiciones mencionadas durante la vigencia de este contrato;
ademas, se debera proporcionar copia del certificado de calibracién vigente donde se especifique los nimeros de serie
de cada uno de los equipos e informacién relevante del arrendatario, con el fin de asegurar que estos equipos se
encuentran bajo las condiciones legales y administrativas de uso y manejo.
Huitly

00003

PREGUNTA 3
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SECRETARIA DE SALUD CIUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

En el anexo 1 “Condiciones Especificas del Servicio” pagina 35, donde dice:

“El “PROVEEDOR” deber4 entregar una copia de los certificados de calibracion vigente a la SIB de todos los equipos de
metrologia, asi como comprobar el conocimiento de su utilizacion.”

Se solicita a la convocante de la manera mas atenta nos aclare cudl serd el documento requerido para comprobar el
conocimiento de la utilizacién de los equipos de metrologia.
RESPUESTA:

La que el proveedor considere necesarias para comprobar el conocimiento de la utilizacién de los equipos de
metrologia por cada ingeniero propuesto, que bien pueden ser, constancias o certificados de capacitacion del uso de los
equipos propuestos otorgada directamente por el fabricante o en su defecto mediante distribuidores autorizados o
empresas especialistas en dicho rubro. Ese punto de conectar obligatorio, es necesario para asegurar la calidad de los
servicios requeridos por el hospital.

PREGUNTA 4

Entendemos que para acreditar las caracteristicas y funcionalidades del Sistema CMMS y los analizadores y simuladores
biomédicos solicitados en el anexo 1 “Condiciones Especificas del Servicio”, serd necesario realizar la referenciacion de
dichas caracteristicas y funcionalidades

. Es correcta nuestra apreciacion?

RESPUESTA:

Es correcta.

2. BIOSIHN S.A. de C.V,
PREGUNTA 1

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El personal encargado de
proporcionar los servicios requeridos por parte del “PROVEEDOR”, deberan cumplir con al menos las siguientes
competencias, tareas asignadas y horarios:”, Menciona lo siguiente:

“5 (cinco) Ingenieros Biomédicos (o afin) con titulo, cédula profesional y que comprueben su competencia mediante curso,
capacitacion o entrenamiento, la capacidad y experiencia en el uso de equipos simuladores y analizadores biomédicos
considerando al menos analizadores de flujo de gases, desfibriladores, seguridad eléctrica, incubadoras, equipos de
electrocirugia y simuladores de paciente entre otros Estos ingenieros deberén dedicarse ala ejecuci()n de Servicios de
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SECRETARIA DE SALUD CIUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010” PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera mas atenta se acepte que dentro de las Carreras afines a Ingeniero
Biomédico sean las siguientes ingenierias: Ingeniero en Electronica, Ingeniero Electromecénico, Ingeniero Mecatronico e
Ingeniero Mecénico, jse acepta?

RESPUESTA:
Se acepta, siempre y cuando se demuestre conocimiento, experiencia y habilidades requeridas.

PREGUNTA 2

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO?”, En relacién al Punto: “El personal encargado de
proporcionar los servicios requeridos por parte del “PROVEEDOR”, deberan cumplir con al menos las siguientes
competencias, tareas asignadas y horarios:”, Menciona lo siguiente:

“l (un) Ingeniero Biomédico con titulo, cédula profesional, al menos 1 afio de experiencia laborando en la empresa
“LICITANTE” y que demuestre su competencia en gestion de equipo médico y/o Ingenieria Clinica mediante un curso,
diplomado o maestria con el proposito de que funja como encargado de la supervisién y administracion de los servicios.

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera mds atenta se acepte presentar 1 Ingeniero con Carrera afin a Ingeniero
Biomédico que pudieran ser las siguientes ingenierias: Ingeniero en Electronica, Ingeniero Electromecénico, Ingeniero
Mecatronico e Ingeniero Mecénico, ya que se menciona en el primer inciso del personal encargado y esto no excluye que el
personal tenga conocimiento, experiencia y habilidades necesarias para prestar el Servicio que se requiere en las presentes
bases jse acepta?.

RESPUESTA:
No se acepta. Lo anterior derivado a las necesidades actuales del hospital, antecedentes y condiciones propuestas para f
este contrato.

PREGUNTA 3

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El personal encargado\de
proporcionar los servicios requeridos por parte del “PROVEEDOR”, deberan cumplir con al menos las siguientes
competencias, tareas asignadas y horarios:”, Menciona lo siguiente:

“l (un) Ingeniero Biomédico con titulo, cédula profesional, al menos 3 aflos de experiencia laborando en la empresa
“LICITANTE” y que demuestre su competencia en metrologia biomédica y gestion de equipo médico y/o Ingenieria Clinica
mediante un curso, diplomado o maestria con el propdsito de que funja como encargado de la coordinacién del proyecto,
mismo que debera presentar reporte de resultados de manera mensual a la SIB.“

Se le sollclta ala Umdad Compradora de la manera mas atenta se acepte presentar 1 Ingemero con Carrera aﬁn a Ingemero
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 20107 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

personal tenga conocimiento, experiencia y habilidades necesarias para prestar el Servicio que se requiere en las presentes
bases /se acepta?.

RESPUESTA:
No se acepta. Lo anterior derivado a las necesidades actuales del hospital, antecedentes y condiciones propuestas para

este contrato.
PREGUNTA 4

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacion al Punto: “El “PROVEEDOR” debe
considerar el suministro del siguiente equipo médico como apoyo ante la contingencia por COVID 19, mismos que pasaran a
ser propiedad del HRAEV por medio de un trémite administrativo al término de la vigencia del contrato:”, Menciona lo
siguiente:

“

- Dos electrocardiografos de tiltima generacién de 12 derivaciones, previa evaluacién de la marca y el modelo.
- Dos equipos de electroterapia con ultrasonidos de ultima generacion, previa evaluacion de la marca y el modelo.
- Cuatro oximetros de pulso de Gltima generacion, previa evaluacion de la marca y el modelo.

13

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera mas atenta se aclare ;Cuando se suministrardn estos Equipos, si al inicio
del Contrato 0 al término del mismo?

RESPUESTA:

Al inicio de contrato, derivado a las condiciones de apoyo para la contingencia por COVID-19. Se consideraran los
tiempos de entrega, que deben ser demostratos por medio de factura, contrato u orden de compra (no debera exceder
de los 60 dias naturales).

PREGUNTA 5

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO?”, En relacién al Punto: “El “PROVEEDOR” debe
considerar el suministro del siguiente equipo médico como apoyo ante la contingencia por COVID 19, mismos que pasaran
ser propiedad del HRAEV por medio de un trémite administrativo al término de la vigencia del contrato:”, Menciona
siguiente:

Dos electrocardidgrafos de ultima generacion de 12 derivaciones, previa evaluacion de la marca y el modelo.

Dos equipos de electroterapia con ultrasonidos de tltima generacion, previa evaluacion de la marca y el modelo.

Cuatro oximetros de pulso de Gltima generacidn, previa evaluacion de la marca y el modelo.

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera mas atenta se especifiquen las Marcas y Modelos de cada uno de los
Equipos Médicos que se suministrardn como apoyo ante la contingencia por COVID 19, esto con el fin de ofertar Equip
que seran de utilidad al HRAEV.

RESPUESTA: _
No se estin considerando marcas y modelos en especifico, sin embargo con el fin de ofertar equipos ¢4
hospital es necesario considerar con eal menos las siguientes caracteristicas: los equipos deben ser ng
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

recientes, con cumplimiento de la normativa internacional y de marcas reconocidas en el mercado por calidad,
prestigio y servicio (Ejemplos: General Electric, Philips, Schiller, Nellcor, Masimo, BTL, Cosmogamma, entre otras).

En base a estas condiciones, al inicio del contrato se deberin presentar propuestas técnicas y econémicas para la
evaluacion en conjunto con la SIB, con el fin de determinar la mejor opcién para las necesidades actuales.

PREGUNTA 6

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacion al Punto: “El “PROVEEDOR” debe
considerar el suministro de 5 eliminadores de voltaje para basculas y 5 estadimetros, a definir los modelos de acuerdo a las
necesidades de las areas.”

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera mas atenta se especifiquen las Marcas y Modelos de cada uno de los
Equipos Médicos que utilizaran estos accesorios, esto con el fin de ofertar lo necesario para los Equipos Médicos del
HRAEYV.

RESPUESTA:

Con el fin de ofertar lo necesario para los equipos, y en base a la visita de instalaciones, se reitera que los eliminadores
y estadiametros se requieren para los modelos 703 y 728. Considerar:

Un estadimetro y un eliminador para el modelo 728, marca seca.

Cuatro estadimetros y cuatro eliminadores para el modelo 703, marca seca.

PREGUNTA 7

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El “PROVEEDOR” debe
considerar el suministro de 5 eliminadores de voltaje para basculas y 5 estadimetros, a definir los modelos de acuerdo a las
necesidades de las areas.”

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera mas atenta se especifique ;En qué momento se deberan de suministrar
dichos accesorios, al inicio del contrato 6 se iran suministrando segin sea necesario?.

RESPUESTA:
Al inicio del contrato. Se consideraran los tiempos de entrega, que deben ser demostrados por medio de factura
contrato u orden de compra (no debera exceder de los 60 dias naturales).

PREGUNTA 8

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El HRAEV evaluara la
disposicion de un espacio fisico para realizar las actividades minimas como reparaciones y servicios preventivos, permitiendo
la instalacion por medio de el “PROVEEDOR” de mesas de trabajo, escritorios y acceso controlado dentro de

instalaciones del Hospital, de tal manera que pueda hacer uso del mismo dentro de la vigencia del contrato (considerandd-tos
gastos operacionales y servicios por cuenta de el “PROVEEDOR”) En caso de proporcionarte este espacio, se con51derara el

factura mensual.

87087, Ciudad Victoria. Tamaulipas ﬂ n ﬂ 0 '7
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SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera més atenta se aclare ;En cuanto asciende el monto de la renta mensual del
espacio proporcionado?

RESPUESTA
Se reconsidera esta peticion, mencionando que no se realizard ningin cobro por el uso de las instalaciones en el
HREAYV,

PREGUNTA 9

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El “PROVEEDOR” deberd
considerar el suministro en el primer mantenimiento preventivo, de 20 focos para laringoscopios, 40 baterias alcalinas y 15
cables de alimentacion grado médico, por tinica ocasion.®

Se le solicita a la Unidad Compradora de la manera mas atenta especifique ;En qué equipo estaran instalados los focos ya que
en la presente convocatoria no hay ningin equipo de laringoscopia?

RESPUESTA:
Este punto queda aclarado en el inciso a) del documento “aclaraciones generales”.

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “El “PROVEEDOR”
debera considerar el suministro en el primer mantenimiento preventivo, de 10 cables para electrocardiégrafo, 40
baterias alcalinas y 15 cables de alimentacion grado médico, por winica ocasién,

PREGUNTA 10

En el apartado “CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO”, En relacién al Punto: “ El “PROVEEDOR” debg
acreditar contar con equipos de metrologia como, de tal manera que sean utilizados para realizar y validar los mantenimientos
preventivos y correctivos asignados en los cuéles aplique su uso, ademas de disponer de ellos para el uso de acuerdo a las
necesidades de la SIB cuando sean requeridos para dar atencion primaria a otros equipos del hospital que no se encuentren
dentro de este contrato, esto durante la duracion del contrato. En caso de ser necesario, estos equipos deberan permanecer en
el area asignada para El “PROVEEDOR” durante la vigencia del contrato, mismo que debera acreditar la propiedad de al
menos los siguientes equipos mediante la factura o contrato de arrendamiento a nombre del “LICITANTE™:

- Analizador de Flujo de Gases (Flujo/Volumen/Concentracion O2).

- Analizador de Unidades de Electrocirugia.

- Analizador de Incubadoras y Cunas Térmicas que cumpla con los estandares globales IEC 60601-2-18; IEC
60601-2-20, IEC 60601-2-21.

- Analizador de Desfibriladores mono y bifasicos, marcapasos transcutaneos y DEA. g

- Analizador de Seguridad eléctrica para la realizacion de las pruebas correspondientes de acugg -':;z’ff‘;n T
[EC 62353.

Libramiento Guadalupe Victoria SN, Area de Pajaritos, CP. 87087, Ciudad Victona Tamaulipas n ﬂ ﬂ n 8
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SECRETARIA DE SALUD CIUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

- Simulador de Signos vitales con pardmetros ECG, NIBP, IBP, Temperatura y SpO2.
- Multimetro
- Kit de pesas patron

(Obligatorio) “

Se le solicita a la convocante se anule esta condicion debido a que son Equipos especializados y claves para la operacién y el
cumplimiento del Plan de Trabajo del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
REFACCIONES DE EQUIPO MEDICO DE SOPORTE DE VIDA, DIAGNOSTICO Y PERIFERICO y algin
inconveniente que se produzca con uno de estos Equipos estaria en riesgo la operacion del Servicio que compete a las
presentes bases, ademas de que son Equipos costosos en su Adquisicion, Mantenimiento y Calibracién y operados por
Ingenieros capacitados para su operacién, afadiendo que el sustituir alguno de ellos podria ocasionar desfases y
contratiempos en la Programacién de los Servicios pactados pudiendo generar dafios importantes.

O en su defecto, el seguir adelante con esta condicién se le solicita a la convocante que en caso de extravio, descalibracion,
daiio, robo de alguno de estos Equipos o de sus accesorios la SIB debera hacerse responsable y reponer un Equipo o
Accesorio idéntico al dafiado o extraviado. También el HRAEV debera de considerar el pago de una renta por el uso de
alguno de estos Equipos, ya que su uso va ocasionando una reduccion en el tiempo de vida del Equipo y en su calibracion.
Ademas de que la SIB debera designar un Responsable de la custodia de los Equipos con el que diariamente se deberd llevar
un registro del uso de los mismos, no obstante se debera firmar una carta donde el HRAEV se hara responsable, excluyendo al
Licitante Adjudicado, de los dafios ocasionados por algun contratiempo en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES DE EQUIPO MEDICO DE SOPORTE DE VIDA,
DIAGNOSTICO Y PERIFERICO generados por el extravio, descalibracion, dafio, robo de alguno de estos Equipos o de
sus accesorios utilizado por la SIB para dar atencion primaria a otros equipos del hospital que no se encuentren dentro de este
contrato. Y finalmente comprobar el uso de estos Equipos por personal capacitado y con experiencia para la operacion de los
mismos.

RESPUESTA:

No se aceptan ninguno de los supuestos anteriores, por lo que es necesario tomar en cuenta los requerimientos
mencionados en las bases de licitacién. El proveedor podra determinar dentro de la metodologia y propuesta de
trabajo el procedimiento a seguir para el préstamo, supervision y responsiva de los equipos de metrologia.

El hospital no podra hacer un pago de renta bajo ningin concepto a los proveedores. En caso de que esta peticion se
considere no adecuada para su operatividad, podra mencionarlo dentro de la propuesta de trabajo para la evaluacion
de este punto y determinar la mejor opcioén para el Hospital.

PREGUNTA 11
Partida 111 — Mastografo Hologic

Se le solicita a la convocante de la manera més atenta que pudiera especificar ;si es solo se dara servicio al equipo de
mastografia o también se incluyen los complementos de estereotaxia, silla de mastografia, estacion de interpretacion y Ia
UPS.?

RESPUESTA:
Considerar los complementos mencionados.

PREGUNTA 12 ANNAAG
Libramiento Guadalupe Victoria S'N, Area de Pajaritos, CP. 87087, Ciudad Victoria. Tamaulipas .
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SECRETARIA DE SALUD CIUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

Partida 123 — Monitor de Signos Vitales Spacelabs UltraviewSL

Se le solicita a la convocante de la manera mas atenta que pudiera especificar el modulo del equipo que presenta dafio,
mencionando Numero de Parte.

RESPUESTA:
No se debe considerar el médulo para este equipo. Se encuentra funcional.

PREGUNTA 13
Partida 124 — Monitor de Signos Vitales Spacelabs UltraviewSL

Se le solicita a la convocante de la manera mas atenta que pudiera especificar el modulo del equipo que presenta dafio,
mencionando Numero de Parte.

RESPUESTA:
Nimero de parte -SBHPRSU, version de software V2.04.00. Esto se podr: corroborar por parte del proveedor al inicio
del contrato

PREGUNTA 14
Partida 202 — Ultrasonido General Electric Logic V5

Se le solicita a la convocante de la manera mds atenta que especifique;, si cuentan con las licencias de software de la consola
(Keys y USB Dongle) y licencias de las modalidades que cuenta el equipo?, en caso de que la respuesta sea negativa, ;se
cotizaria por separado esta reparacion para su puesta en marcha o se tomaria del presupuesto de refacciones?

RESPUESTA:
No cuenta con la licencia de software de la consola ni con las licencias de las modalidades, por lo que su reparacién
debe considerarse dentro del presupuesto de refacciones.

PREGUNTA 15
Partidas 209 Unidad de Electrocirugia Etnicon Endo-Surgery

Se le solicita a la convocante de la manera mas atenta que aclare si las partidas son unidades de electrocirugia, ya que la
marca y modelo corresponde a un equipo diferente, de ser asi, se solicita que especifique los modelos correctos.

RESPUESTA:

Este punto queda aclarado en el inciso d) del documento “aclaraciones generales”.
DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

El equipo en cuestion para el mantenimiento preventivo y correctivo correcto es: bisturi arménico de la mareca
Johnson & Johnson, modelo GEN 11, niimero de serie 1111522033. 7

PREGUNTA 16

rANTY

Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Area de Pajaritos, CP. 87087, Ciudad Victoria, Tamaulipas
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SECRETARIA DE SALUD CIUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

Partidas 210 de Unidad de Electrocirugia Etnicon Endo-Surgery

Se le solicita a la convocante de la manera més atenta que aclare si las partidas son unidades de electrocirugia, ya que la
marca y modelo corresponde a un equipo diferente, de ser asi, se solicita que especifique los modelos correctos.

RESPUESTA:
Este punto queda aclarado en el inciso e) del documento “aclaraciones generales”.

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

Derivado a que son los mismos equipos de la partida 6 y partida 7, las partidas 210 y 211 no se deben considerar
dentro de la propuesta econémica y técnica de la siguiente licitacion.

PREGUNTA 17
Partida 211 de Unidad de Electrocirugia Etnicon Endo-Surgery

Se le solicita a la convocante de la manera mas atenta que aclare si las partidas son unidades de electrocirugia, ya que la
marca y modelo corresponde a un equipo diferente, de ser asi, se solicita que especifique los modelos correctos.

RESPUESTA:
Este punto queda aclarado en el inciso ¢) del documento “aclaraciones generales”.

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

Derivado a que son los mismos equipos de la partida 6 y partida 7, las partidas 210 y 211 no se deben conside

dentro de la propuesta econémica y técnica de la siguiente licitacién.

PREGUNTA 18 »
Partida 218 de Unidad de Electrocirugia Valleylab Argon-II 8

Se le solicita a la convocante de la manera mas atenta que especifique si son unidades de electrocirugia ya que la marca y
modelo corresponden a un equipo diferente.

RESPUESTA:

Este punto queda aclarado en el inciso f) del documento “aclaraciones generales”.

Reconsiderar lo siguiente:

Equipo en cuestion para el mantenimiento preventivo y correctivo correcto es: generador electro quiriargico blpolar,
marca ValleyLab, modelo Force Argon II, nimero de serie G5J1544U.

PREGUNTA 19
ALLAR

Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Area de Pajaritos, CP. 87087, Ciudad Vicloria. Tamaulipas
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CIUDAD VICTORIA

SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 2010”7 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

Partida 224 de Unidad de Electrocirugia Valleylab Optimum

Se le solicita a la convocante de la manera més atenta que especifique si son unidades de electrocirugia ya que la marca y
modelo corresponden a un equipo diferente.

RESPUESTA:

Este punto queda aclarado en el inciso g) del documento “aclaraciones generales”.

DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

El equipo en cuestién para el mantenimiento para ti correctivo correcto es: evacuador de humo, marca ValleyLab,
modelo OptiMumm, nimero de serie VL0616351.

De conformidad con el articulo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitacion.

Para efectos de la notificacién y en términos de los articulos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposicion
copia de esta Acta en: Libramiento Guadalupe Victoria SN Area Pajaritos C.P. 87087 Cd. Victoria Tamaulipas en donde se
fijara copia de la caratula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor
de cinco dias habiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma. La informacion también estard disponible en la direccion electrénica: www.compranet.gob.mx Este
procedimiento sustituye a la notificacién personal.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:30 horas, del dia 24 de febrero de
2021.

Esta Acta consta de 13 hojas firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben
copia de la misma.

POR EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”

NOMBRE AREA FIRMA

Vi

AD

Subdirector de Conservacion,
Ing. Héctor Alberto Hernandez Pérez Mantenimiento y Servicios Generales —

Ing. Erika Ivonne Gutiérrez Galicia Subdirectora de Ingenieria Biomédica
Lic. Antonio Galvan Infante Jefe del Departamento de Juridico
Libramiento Guadalupe Victoria S/N. Area de Pajaritos, CP. 87087, Ciudad Victoria. Tamaulipas 0 n n 1 ‘)

Tel: (834) 153 6100 www.hracv.salud.gob.mx

jj \‘) ) \\\\‘\\\"\ 3 :. \‘:)H“}J \‘\\“\ n‘ao' '! \\\\\\"P\) s \‘Jﬂ”jé \ \mﬁ’_ —:Uj\’\{;}o \\Q\\V )‘ }




=

¥ S A LU D HOSPITAL REGIONAL
5 ALTA ESPECIALIDAD

[ ] B

SECRETARIA DE SALUD CIUDAD VICTORIA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-012NBT999-E45-2021,
QUE EFECTUA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
“BICENTENARIO 20107 PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPOS MEDICOS.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE FIRMA

C.P. Petra Guillermina Medina Chavez J!dw
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